门诊自助一体化系统 技术要求
1、 能实现门诊患者生命体征信息自助采集，至少包括血压、脉搏、体重三项。
2、 所有采集后的体征数据，均能够被电子病历系统引用。
3、 自动计算BMI值并能被电子病历系统引用。
4、 采集的生命体征数据可溯源，有准确的被采集者、采集时间、采集设备等。
5、 具备医疗设备准入相关证明，并提供定期的设备校对。
6、 [bookmark: _GoBack]采集设备的各部件相对独立，某部分故障不影响其他部分的采集。
